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W postepowaniu

Dotyczy: pytan do Zapytania ofertowego na dostawe zaopatrzenia medycznego dla
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy al. Zolnierza 37 — 16 pakietéw.

Zamawiajgcy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynety pytania
dotyczagce wydzielenia osobnych pakietéw oraz dopuszczenia innych niz zgdane przez
Zamawiajgcego produktow. Ponizej Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tre$¢ pytan wraz
z odpowiedziami.

Pytanie 9:

Pakiet nr 5, pozycja 1, 9- Czy Zamawiajacy dopusci rekawice lateksowe o nazwie handlowej
»MAXTER” rozmiar L(poz. 1) S (poz.9), opakowanie 100 sztuk? Opis ponize;j.

Lateksowe rekawice diagnostyczne jednorazowego uzytku

- Niesterylne

- Powierzchnia mikroteksturowana

- Chlorowane

- Zawieraja mniej niz 50pg/g protein lateksowych

- Wykonane z kauczuku naturalnego

- Pakowane po 100 szt

- Pasujace na lewa i prawa dion.

- Rolowany mankiet

- Poziom AQL 1,5

- Rozmiary: L(poz. 1 ) S(poz. 2)

- Dlugos$¢ nie mniejsza niz 240 mm

- wykonanie zgodne z normami EN 455-1,2,3: 2000, ASTM D 3578:2005,

oraz z systemami zarzadzania jakoscig ISO 9001:2000 ISO 13485:2003

Pakiet nr 5, pozycja 2-5- Czy Zamawiajacy dopusci rekawice nitrylowe bezpudrowe o
nazwie handlowej ,, MAX-PROTECT"”? Opis ponize;j.

Nitrylowe bezpudrowe, niebieskie- lawendowe:

Dostepne rozmiary (wszystkie rodzaje): XS, S, M, L, XL

Ksztalt - rekawice pasuja na prawa i lewa dlon, powierzchnia matowa, dodatkowa
wyczuwalna tekstura na palcach

Mankiet wzmocniony — rolowany

AQL - 1,5 - zgodnie z norma 455-1 (wspoétczynnik naniesiony fabrycznie na opakowaniu)




Wymiary zgodnie z EN 455-2
Sita rozerwania zgodnie z EN 455-2 powyzej 6N
Zawarto$¢ protein lateksowych zgodnie z norma EN 455-3 -brak protein lateksu

Zawartos¢ pudru - rekawice bezpudrowe (zgodnie z normg r¢kawice zawieraja dopuszczalng
dla r¢kawic bezpudrowych $ladows ilo$¢ pudru - pozostatos¢ po procesie produkeji)
Dlugos¢ - minimum 240 mm
Zgodnie z normg EN 455-4 powyzsze parametry zostaja zachowane przez caly deklarowany
okres przydatnosci do uzycia.
Opakowania - Karton zawiera 10 dispenseréw, kazdy dispenser zawiera 100 szt. rekawic.
Pakiet nr 5, pozycja 6,7,8,10,11- Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne o nazwie
handlowej ,,UNI-PROTECT”, w rozmiarach wskazanych przez Zamawiajacego?

® przeznaczone do standardowych zabiegdw chirurgicznych

e bezpudrowe/pudrowane

* bardzo dobra chwytno$é przedmiotéw dzieki mikroteksutrze

e rolowany mankiet

* opakowanie sterylne podwéjne

¢ dostgpne rozmiary: 6,0-8,5

Odpowiedz 9
Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 10
Pakiet nr 10
pozycja 1-7- Czy Zamawiajacy dopusci igly o nazwie handlowej UNIT o rozmiarach:
Poz. 1-0,45x16

Poz. 2 - 0,5x25
Poz. 3 -0,6x30
Poz. 4 - 0,7x40
Poz. 5 -0,8x40
Poz. 6 — 0,9x40
Poz. 7 - 1,2x40

Pakiet nr 9, pozycja 8 — Czy Zamawiajacy dopusci igly bezpieczne innego producenta,
Hemoplast 0 nazwie handlowej SOL-CARE SOLL MILENIUM ?

Pakiet nr 9, pozycja 9-10 — Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki producenta HEMOPLAST
SOLL MILENIUM?

Pakiet nr 11, pozycja 1 — Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania gérnych drég
oddechowych producenta Zarys?

Pakiet nr 11, pozycja 6 — Czy Zamawiajacy dopusci kaniule producenta KDM o nazwie
handlowej KD-FIX 0,9x25 G22 niebieska?

Pakiet nr 11, pozycja 7-8 — Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Foley innego producenta o
wymiarach wskazanych przez Zamawiajacego?




Odpowiedz 10

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 11

Pakiet nr 12, pozycja 2-4 — Czy Zamawiajacy dopusci kompresy gazowe producenta
BATIST?

Odpowiedz 11

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 12

Pakiet nr 12, pozycja 5-6 — Czy Zamawiajacy dopusci podklad celulozowy innego
producenta, 2 warstwowe o rozmiarach podanych przez Zamawiajacego?

Odpowiedz 12

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 13

Pakiet nr 12, pozycja 9-10 — Czy Zamawiajacy dopusci opaski dziane innego producenta o
rozmiarach podanych przez Zamawiajacego?

Odpowiedz 13

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 14

Pakiet nr 12, pozycja 11 — Czy Zamawiajacy dopusci ligning producenta VITA 150g w
zwoju?

Odpowiedz 14

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 15

Pakiet nr 12, pozycja 15 — Czy Zamawiajacy dopusci gaze producenta BATIST sterylna 17 N
Imx1m?

Odpowiedz 15

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 16

Pakiet nr 12, pozycja 16 — Czy Zamawiajacy dopusci serwete operacyjna sterylng producenta
ZARYS o wymiarach 50x70 cm?

Odpowiedz 16

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 17

Pakiet nr 12, pozycja 17, 18, 21, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, - Czy
Zamawiajacy dopusci produkty innych producentéw niz okreslone w opisie, spelniajace

funkcje wymiary i parametry tych produktow?

Odpowiedz 17

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.

Pytanie 18

Pakiet nr 12, pozycja 40-45  — Czy Zamawiajacy dopusci nici producenta ATRAMAT,

rownowazne o takich samych parametrach opisanych przez Zamawiajacego?
Odpowiedz 18
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.




Pytanie 19

Pakiet nr 16, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,15 - Czy Zamawiajacy dopusci produkty
innych producentéw o innych nazwach handlowych, spetniajgce funkcje wymiary i parametry
opasanych produktow?

Odpowiedz 19

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazanego powyzej zamiennika.




